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บทนํา   เชื้อเด็งกี่ เปนเชื้อไวรัสที่มียุงเปนพาหะ และเปนสาเหตุสําคญัของการ
ปวยและตายจากไขเลือดออกในประเทศเขตรอน ซึ่งการวินิจฉัยจากอาการทาง
คลินิกคอนขางยากเนื่องจากอาการแสดงมีลักษณะคลายอาการไขจากโรคในเขต
รอนอื่นอีกหลายโรค  ในประเทศไทยพบวามอีตัราอุบัตกิารณเพ่ิมขึ้นตามขอมลู
เฝาระวังโรค  
วัตถุประสงค  เพ่ือ ประเมินผลชุดทดสอบตรวจการติดเช้ือเด็งกี่อยางเร็ว 
(Dengue Rapid Flow Assay, Panbio –RFA) เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน 
(Enzyme immunoassay (EIA) with IHA confirmation) สําหรับใชการตรวจใน
ภาคสนามและพื้นที่หางไกล   

       วิธีการ เก็บตัวอยางเลือดเพิ่มเติมจากการตรวจอื่นๆ ตามปกติของโรงพยาบาล
จากผูปวยมีไข (เลือดระยะเฉียบพลันและระยะพักฟน) 743 ราย โดยสามารถ
ติดตามเก็บตัวอยางในระยะพักฟนไดรอยละ 98.5 (732 ราย) และจากกลุม
ควบคมุไมมีไข (เลือดจากการตรวจครั้งแรก) 184 ราย จาก 4 โรงพยาบาล ใน
จังหวัดเชียงรายและขอนแกน นาํตัวอยางเลือดมาตรวจโดยชุดทดสอบอยางเร็ว 
(RFA) และวิธีมาตรฐาน (Enzyme immunoassay (EIA) with IHA confirmation) 
เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการทดสอบ  ตัวอยางเลือดผูปวยในระยะเฉียบพลันไดรับการตรวจทั้งวิธี  EIA 
และ RFA รวม 238 ราย และระยะพักฟนรวม 188 ราย ตัวอยางเลือด ในกลุม
ควบคมุไดรับการตรวจทั้ง 2 วิธีรวม 90 ราย สําหรับกลุมผูปวยตัวอยางเลือด ใน
ระยะเฉียบพลัน RFA มีคาความไวรอยละ 13 (6/46) ความจําเพาะรอยละ 98 
(188/192) ในระยะพักฟน RFA มีคาความไวรอยละ 74 (31/42) ความจําเพาะ
รอยละ 95 (139/146) ในกลุมควบคุมไมพบผลบวกดวย RFA และ EIA  
สรุป  ผลการตรวจดวยชุดทดสอบตรวจการติดเช้ือเด็งกี่อยางเร็ว (RFA ) พบวาชุด
ทดสอบมคีวามจําเพาะ (Specificity) สูงเทียบกับวิธีมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 95-
98 แตมคีวามไว (Sensitivity) ต่ําเพียงรอยละ13 ในตัวอยางตรวจระยะเฉียบพลัน 
และมีความไวสงูข้ึนในตัวอยางเลือดระยะพักฟนคิดเปนรอยละ 74 เมื่อเทียบกับวิธี 
มาตรฐาน แมวาชุดทดสอบอยางเร็ว (RFA) จะเปนวิธีทดสอบที่งายทั้งการตรวจ และ
การอานผล แตยังเปนชุดตรวจคัดกรองทีม่ีความไวต่ํา ดั้งนั้นจึงมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนาใหชุดตรวจมีความไวสูงขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการชวยแพทยวินิจฉัย
ผูปวยโรคไขเลือดออก   

 
 
 
 
 
 
 
 


